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Ropox skotbord Maxi2

Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

Férvara alltid denna bruksanvisning tillsammans med produkten
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Varningssymbol

Indikation pa potentiellt farlig situation. Om detta inte undviks kan det leda till allvarliga
personskador eller dodsfall.

Forsiktighetssymbol

Indikation pa potentiellt farlig situation som kan leda till lattare eller mattliga skador.
Den kan ocksa anvandas for att varna for osékra metoder.

> P>

Symbol for meddelande

Denna symbol anvands for att informera om korrekt anvandning och hantering av produkten.

VAN

Denna bruksanvisning maste lasas och forstas fore
anvandning. Forvara alltid denna bruksanvisning i narheten
av produkten.

Anvandning, installation och service av denna produkt maste
ske i enlighet med denna bruksanvisning for att undvika
olyckor och allvarliga personskador.

Anvand eller hantera aldrig produkten pa annat satt an vad
som anges i denna bruksanvisning, eftersom det kan leda till
personskador och/eller skador pa produkten.

Personer som installerar och/eller anvander denna produkt,
antingen som operat6r eller anvandare, ska ha nédvandig
sakerhetsinformation och tillgang till denna manual.

Om natkabeln ar skadad maste den bytas ut av tillverkaren,
dennes serviceverkstad eller annan person med
motsvarande kvalifikationer for att undvika fara.
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Utfor inte reparationer, demontering eller montering, tillagg,
omjusteringar eller andringar av produkten utover vad som
beskrivs i denna bruksanvisning. Dessa maste utforas av
Ropox eller av Ropox auktoriserad personal. Utfor inte
service medan den ar i bruk.

Barn far inte leka med eller pa denna anordning.
Barn utan tillsyn far inte rengora eller underhalla produkten.

Anvand inte produkten om den har defekter eller har skadats
innan den repareras eller byts ut.

Om manoverboxen ger ifran sig ovanliga ljud eller lukter ska
natspanningen omedelbart brytas.

Se till att kablarna inte skadas.

Produkterna far endast anvandas i en miljé som motsvarar
deras IP-skydd.

Informationen i denna manual ar baserad pa korrekt
installation i enlighet med installationsanvisningarna for
denna produkt.

Ropox kan inte hallas ansvarigt om produkten anvands pa
nagot satt som avviker fran vad som anges i denna manual
och/eller installationsinstruktion.

Ropox forbehaller sig ratten att &ndra denna manual och
referensdokument utan féregaende meddelande.
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2.1 Etikett for produktenhet

IR RPEPN FEF SO-XXXXX-X [SN]XXX- XXXX
Puslebord Maxi 2 (] 2022.08

Ropox A/S, Ringstedgade 221, DK- 4700 Naestved
WEB.: www.ropox.dk TIf.: +45 5575 0500, E-mail: info@ropox.dk

~ -
U In: 230V~ 50/60Hz, Max 1.5 A IPX4 \}
Ropox Puslebord Maxi 2 — 90 cm
Elektrisk Hgjdejusterbar 60 cm, 40 — 100 cm —

T

Max Load: 75 kg, Mass of f’roduct: 53 kg
ruaami f CE E

C € Denna produkt & CE-markt i enlighet med:

Réadets direktiv 2006/42/EG om maskiner

u Tillverkarens namn och adress

&I Tillverkningsdatum

Lagernummer

@ Serienummer

ﬁ_l- Driftintervall for elektriskt driven utrustning. Anvandning av elektrisk hojdjusterbar

L utrustning far paga i hogst 2 minuter, foljt av en paus pa 18 minuter.
[ ]

Typ B tillampad del

Las bruksanvisningen for viktig sékerhetsrelaterad information, varningar och
forsiktighetsatgarder.

Klass Il, dubbelisolerade elektriska komponenter.

sarskild atervinningsstation.

Drifts- och forvaringstemperaturer far inte 6verstiga 5—40 C°.

L]
E Far inte slangas som osorterat hushallsavfall. Produkten maste returneras till en
|
40°C
5°C
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3.1 Produktinformation

Tillverkare

Ropox A/S

Ringstedgade 221, DK-4700 Neestved

+45 55 75 05 00
E-post: Info@ropox.com

Produktmodeller Artikelnummer | Modell Konfiguration
50-50720 Skotbord Maxi2 130 cm
50-50722 Skotbord Maxi2 90 cm
Forvantad livslangd 5ar

Klassificering av tillampade
delar

Typ B tillampad del

Hojdjustering 30-100 cm
Maximal anvandarvikt 75 kg
Stromforsorjning 230 V~, 50/60 Hz
In Max 1.5A

Intermittens

2 min anvandning / 18 min paus

IP-klass

1P20

Omgivningstemperaturomrade | -5 °C till +40 °C Transport och férvaring

+5 °C till +40 °C Drift

Relativ luftfuktighet 20 % till 80 % — icke-kondenserande

Avsedda miljoer Denna produkt far endast anvandas for:

Privata bostader
Daghem eller liknande

Material i kontakt med Bordsskiva ABS/PMMA
anvandaren Ram Svetsade stalror St. 37, rostfritt och aluminium
Blandare Massing

Tillbehor 50-50680 Madrass till skdtbord, 90 cm
50-50681 Madrass till skdtbord, 130 cm
50-50685 Adapterram for skotbord Maxi 2—20 cm fran vagg
50-50682 Sidobekladnad, vitt laminat — 82x105 cm
50-50683 Sidobekladnad, vitt laminat — 61x105 cm
50-50688 Sidoskydd till skétbord, 130 cm
50-50699 Sidoskydd till skétbord, 90 cm
50-14684 Blandare — Beroringsfri
50-50694 Blandare — med férlangningsbart duschhuvud
50-50702 Stege med 2 steg
50-50730 Handkontroll med spiralkabel
50-50697 Korgenhet utan handfat
50-50696 Korgenhet med handfat

3.2 Produktbeskrivning

Ropox skotbord Maxi2 &r ett hoj- och sankbart skotbord som gor det lattare for vardgivaren att byta bloja
eller klader pa barnet pa en bekvam hojd.

3.3 Avsedd anvandning

Ropox skotbord Maxi2 ar ett hoj- och sankbart skotbord som ar sarskilt utformat for anvandare som maste
byta blojor eller klader pa barn flera ganger om dagen. Hojdjusteringen ar elektrisk, vilket gor skotbordet
lattare att justera i hojdled. Eftersom bordet ar elektriskt justerbart kan det anvandas for att lyfta barn till
onskad hojd, istallet for att behdva lyfta upp barnet sjalv.
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3.4 Avsedd anvandare

Att lasa och forstd denna handbok ar tillracklig utbildning for en avsedd anvandare. Barn omfattas inte av
denna definition.

3.5 Viktig prestanda

Produkten har ingen oumbarlig prestanda, eftersom patienten och anvandaren inte upplever nagon risk i
héndelse av forlust av produktens funktion/prestanda.

3.6 Icke-kliniska funktioner

Hojdjustering ger battre ergonomi fér anvandaren.

3.7 Kliniska funktioner

Produkten har inga kliniska funktioner.

3.8 Produktens matt
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50-50722 (90 cm)
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3.9 Drift

Tryck pa upp-symbolen for att hoja produkten, och pa ned-symbolen for att sanka den. Mandvreringen
stoppas sa snart knappen slapps.

Fast styromkopplare (standard)

Handkontroll med spiralkabel (tillval)

Varning!

Produkten ska alltid kunna réra sig inom hela aktiveringsomradet utan att kollidera med
foremal. Om detta inte gors aventyras produktens stabilitet och det finns risk for att
kroppsdelar klams.

Sarskild forsiktighet bor iakttas sa att inga barn eller vuxna befinner sig under produkten,
eftersom allvarliga personskador kan uppstd om de klams fast.
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7.8 cm

4.1 Installationsgranssnitt

Konstruktion
Vaggen maste vara tillverkad av material som lampar sig att skruva i.
Lasttestad i enlighet med maskindirektivet. Max anvandarvikt ar 75 kg.

Maxbelastning av 6vre skruvar: 20 kg / skruv.

Effekt
Rekommenderad placering av strémférsorjningspunkten i vaggen kan ses nedan.

Vatten

Avloppsroret har @40. Produkten levereras med en @40/@32 avloppsreduktion som kan anvéndas vid
behov.

Vi rekommenderar att vatten- och avloppsinstallationer placeras enligt bilden. Alla slangar for vatten- och
avloppsinstallationer maste vara flexibla for att sakerstalla fri rérlighet inom héjdjusteringsomradet 30—100
cm.

4.1.1 Placering av vattenforsorjning, aviopp och el

50-50720
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50-50722

83 cm

9,4 cm

7.8 cm
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4.2 Lista 6ver komponenter

Ropox skotbord Maxi 2

50*50720-001 Lyftanordning 1st.

Inkl. )

50*50670-306 Ovre kapa for lyftanordning 1st.
Nedre képa for lyftanordning 1 st.

50*50670-308 Bordsenhet fér 50-50670 1st.

eller

50*50670-258 Bordsenhet fér 50-50672 1st.

Inkl.

97001160 Flexibel avloppsslang @40/40, 40-110 cm 1 st.

Ovrigt Skruvar och rapluggar

4.3 Installation av produkten

Varning!

Kontrollera alltid fore anvandning att natkabeln och handkontrollkabeln kan réra sig fritt utan
risk for att produkten klams eller kopplas bort till foljd av rérelsen.

Var forsiktig!

Nar produkten ar ansluten till elnatet maste den placeras pa ett satt som Gverensstammer
med eluttaget sa att anvandaren kan koppla bort produkten under anvandning i handelse av
en nddsituation.

Kontrollera fore monteringen att alla delar har levererats enligt komponentlistan

Installationen far endast utforas av kvalificerad

12
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4.3.1 Matt
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4.3.2 Monteringsanvisningar

Fasthalen kan markas upp pa vaggen, fyra alternativ i toppen och tva i botten av ramen. Placera ramen mot
vaggen och kontrollera att den &r horisontell. Ramen star pa tva justerbara fotter. Halen i ramen &r alla @ 10
mm. Ta bort ramen och borra halen.

Skétbordet levereras tillsammans med en uppsattning (8 st.) skruvar och rapluggar, som anvands for att
montera enheten pa en betongvagg. Installatéren maste alltid undersdka vaggens material, skick och
hallfasthet och anvanda lampliga skruvar och rapluggar.

Var forsiktig!

Se till att inget damm eller andra hinder stor rullarna, kedjan, kedjehjulet eller gasfjadrarna.
Detta kan ge funktionsfel och skada systemet.

13
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1. Borja med att ta bort de yttre skydden fran lyftanordningen. Nar det sedan har faststallts var enheten
ska monteras i rummet, monteras den pa vaggen. Se till att enheten ar vagrat Detta kan goéras med
justerskruvarna i botten och mot vaggen. Tank ocksa pa var eluttaget ska placeras.

14
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2. Atermontera de yttre skydden. Bérja med det nedre skyddet.

16
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3. Bankenheten kan nu monteras pa lyftanordningen. Bankenheten levereras formonterad.

Var forsiktig!

Nar bordsskivan ar monterad, mat mellan bordsskivan och vaggen. Avstandet far vara hogst
4 mm. Om den ar mer 4n 4 mm finns det risk for fastklamning/klamning. Justera bordsskivan
genom att dra upp den, den a monterad med kardborreband. N&r skivan ar fri, placera den
sa att avstandet efter atermontering &r 4 mm eller mindre!

17
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4. Anslut sdkerhetsstoppets kabel enligt bilden.

5. Vatten och avlopp kan nu monteras. Draneringsslangar och vattenslangar medféljer produkten.
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Om det behovs kan ett tredje Avloppsslangen ar monterad Buntbanodet dras genom
buntband anvandas med buntband dessa hal.

Justera fastet fran sida till
sida genom att lossa dessa
tre skruvar.

19
TF 200.0127_sv



6. Skoétbordet ar nu installerat. Om bordsenheten fortfarande inte ar vagrat, gar det att justera den.
Detta gors genom att skruvarna pa sidorna dras at/lossas.
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4.4 Kopplingsschema

Skotbordet levereras med mandverboxen redan monterad pa ramen. Kopplingsschemat visar hur kablarna

ar anslutna.

1 — Kontrollbox

2 — Styromkopplare

3 — Adapter for sakerhetsstopp
4 — Kabel for sakerhetsstopp

5 —Stalldon/motor

6 — AC-kabel

7 — Extra handkontroll (tillbehor)

standby power

Ow

21
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4.5 Aterstdende risker

Varning!

Placera aldrig hander,
fingrar eller fétter mellan
bordsskivan och vaggen
eller lyftanordningen.
Vuxna maste se till att barn
pa skotbordet halls pa ett
avstand frdn dessa, medan
bordet mandévreras!

Varning!

Var uppmarksam pa lésa
kablar och slangar! Lat inte
barn leka i narheten av
dessa, eftersom det finns
risk for strypning om kabeln
snurras runt halsen!

Varning!

Vid felaktig montering av
VVS-delar kan det uppsta
en halkrisk eftersom det
kan rinna ut vatten pa
golvet, vilket 6kar risken for
fall.

TF 200.0127_sv
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Efter montering och fore anvandning maste skotbordets alla funktioner testas. Testet maste utforas av
kompetent personal. Darefter ska testningen utféras minst en gang per ar:

Testning fore anslutning av natspénning:

Kontrollera att monteringsanvisningarna har foljts.

Kontrollera att alla bultar ar atdragna.

Kontrollera att alla kablar ar korrekt anslutna och att kontakterna &r ordentligt intryckta.
Kontrollera att ramen inte &r belastad.

Lagg pa lite belastning pa bordsskivan, ramen far inte ge efter i vaggen.

Kontrollera att det inte finns ndgot som hindrar skétbordet fran att rora sig fritt inom
hojdjusteringsomradet.

oukrwnE

Anslut huvudstrommen till mandverboxen och fortsatt testningen:

7. Tryck pa NED-knappen, flytta ramen till dess bottenlage och kontrollera att rérelsen &ar jamn och
kontrollerad. Var uppmarksam pa att slanganslutningarna féljer ramens rorelser och inte fastnar.

8. Tryck pa UPP-knappen, flytta ramen till dess 6vre lage och kontrollera att rérelsen ar jamn och
kontrollerad. Tank ocksa pa att bordsskivan inte far stota emot vaggen. Om sa ar fallet kan det
bero pa att vaggen ar skev. Om vaggen bara ar lite skev (1-2 mm) &r det mgjligt att justera
genom att flytta bordsskivan. Bordsskivan fasts med kardborreband. Ta bort bordsskivan frén
kardborrebandet pa handfatets motsatta sida och dra bort den nagot fran vaggen och sakra

igen.

9. Om vaggen ar snedstalld mer an 4 mm rekommenderas att lyftanordningen flyttas bort fran

vaggen, sa att avstandet blir minst 25 mm. Detta for att forhindra klamrisk.
10. Tryck DOWN pa styromkopplaren och Iat ramen réra sig 2-5 cm nedat, aktivera sedan
sakerhetsstoppet. Ramen maste sluta rora sig nedat och ga upp lite igen.

Om alla dessa tester ar ok, ar skotbordet klar att anvanda. Se avsnitt "Sakerhetsinstruktioner".

Lamna aldrig ett barn utan uppsikt pa skotbordet — inte ens for en kort stund.
Skotbordet far endast hanteras av vuxna personer.

det annars finns risk for att barnet tappar balansen.
under skotbordet.
ocksa till att det inte finns nagra hinder pa sidorna av bordet, for att undvika klamrisk.

tryck-och-hall. Motorn stannar nar knappen slapps. Detta ar en viktig sakerhetsfaktor.
Om tva skoétbord monteras bredvid varandra rekommenderas det att ett sidoskydd monteras.

Vid installation av produkten &r det viktigt att ta hansyn till klamrisker och risken att fastna.
Hojdjusteringen av skotbordet far inte anvandas om den ar skadad eller defekt.
Alla andringar av skotbordets funktion eller konstruktion ar otillatna.

blir vatt.
Var forsiktig sa att du inte snubblar pé ledningar och slangar.

Installation, service och reparationer bor alltid utféras av behdorig personal.

VV VVVVVYVY ¥V VY V VVV
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Se till att det finns fritt utrymme ovanfor och under skdtbordet for att moéjliggora hojdjustering. Se

Barn far inte leka pa produkten. Nar skotbordet kors upp eller ner maste barnet sitta/ligga still, eftersom

Var uppmarksam pa andra personer i rummet nar du anvander produkten. Inga barn far leka med eller

Om styromkopplaren ar skadad eller inte fungerar méste den bytas ut. Styromkopplaren &r av typen

Det rekommenderas att alltid ha sidoskydd monterade. Pa s& satt kan barnen inte rulla 6ver kanten.

Tank pa att om handfatet ar blockerat medan vattnet rinner kan det leda till halkrisk eftersom golvet

23



tillréckligt snabbt

Problem Loésning
Kontrollera:
> Att strommen ar ansluten
R _ . » Att alla kablar ar korrekt anslutna och intryckta helt
Skétbordet kor inte nar upp- eller > Om skétbordet endast kan iust af
nedknappen trycks in m skotbordet endast kan justeras uppat.
Sakerhetsstoppet kan vara blockerat eller aktiverat
» Demontera alla kablar och montera dem sedan igen
» Kontakta Ropox for support
» Justera bordsskivan. Denna ar fastsatt med
Sakerhetsstoppet ar blockerat eller har kardborreband. Den kan lossas och justeras pa nytt. Se
fastnat till att avstdndet mellan vagg och bordsskiva alltid ar hogst
4 mm. Detta for att forhindra fastklamning.
Kontrollera:
Styromkopplaren &r defekt > Om vardbordet kan justeras med en annan
styromkopplare
Ramen verkar sitta I0st eller &r instabil > Dra at skruvar och bultar enligt monteringsanvisningarna
Skotbordet kan inte justeras i hojdled > Kontrollera om nagot har fastnat och forhindrar
eller &r mycket svart att justera hoéjdjusteringen
» Kontrollera om avloppet ar igensatt. Om det ar igensatt,
rengor det
Vattnet rinner inte ut fran diskhon » Kontrollera om avloppsslangen har placerats for hogt upp

pa vaggen. Om sa ar fallet kan det skapa ett vattenlas
med skotbordet i vissa positioner. Se
"Installationsgréanssnitt"

8.1 Rengdring, ram

Torka av ramen med en urvriden trasa med ljlummet vatten och ett vanligt rengéringsmedel. Anvand inte
etsnings-/slipvatskor eller slipdukar, borstar och svampar. Se till att torka av ramen efter rengéringen.

8.2 Rengdring, bordsskiva

Ytorna ska rengoras dagligen med vatten och darefter torkas med en trasa. Anvand inte etsnings-
[slipvatskor eller slipdukar, borstar och svampar. Desinficering av bordsskivan kan géras med

standarddesinfektionsmedel.

Obs!

Anvand inte rengoringsmedel som innehaller slipmedel, t.ex. skurpulver, stalull, skursvamp.

Denna produkt &r inte avsedd att steriliseras, autoklaveras och steriliseras utéver normal
rengdring, vilket eventuellt kan férandra produktens sékerhet och funktion.

TF 200.0127_sv
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8.3 Underhall

Obs!

Underlatenhet att utféra periodiskt underhall kan leda till att produktens funktion och sékerhet
forsamras.

Ramen kraver inget underhall eftersom den har livstidssmarjts. Av sakerhetsskal och for att sékerstalla
korrekt drift rekommenderas att arliga inspektioner utférs enligt nedanstaende procedur.

Under inspektioner:
> Kontrollera att alla bultar &ar atdragna.
> Kontrollera att ramen ror sig fritt, och fran nedre till dvre lage utan problem.
» Kontrollera att vatten- och avloppsréren &r tata och oskadade.
» Kontrollera att alla kablar ar korrekt monterade och oskadade.

Efter varje inspektion ska serviceschemat fyllas i.

Obs!

Ropox kommer att gora reservdelslistor och kopplingsscheman tillgangliga for underhall och
reparation utéver vad som beskrivs i denna manual. Anvand endast Ropox
originalreservdelar som utbytesdelar. Om andra delar anvands kan garantin upphdra att gélla.
Reparationer utéver vad som beskrivs i denna manual far endast utféras av Ropox utsedda
servicepersonal.
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8.4 Serviceschema, drift och underhall

Service och underhall Serienummer

Datum:

Underskrift:

Service och underhdll Serienummer

Datum:

Anmarkningar:

Underskrift:

Anmarkningar:

Service och underhall Serienummer

Datum:

Underskrift:

Service och underhall Serienummer

Datum:

Anmarkningar:

Underskrift:

Anmarkningar:

Service och underhdll Serienummer

Datum:

Underskrift:

Service och underhall Serienummer

Datum:

Anmarkningar:

Underskrift:

Anmarkningar:

Service och underhdll Serienummer

Datum:

Underskrift:

Service och underhall Serienummer

Datum:

Anmarkningar:

Underskrift:

Anmarkningar:
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9. Reservdelar

Styromkopplare

Art.nr 97004192

Motor

Art.nr 97004190

Manoverbox

Art.nr 93000199

=
v
W

Var forsiktig!

Anvand endast originalreservdelar frAn Ropox som utbytesdelar. Om andra delar anvands
kan garantin upphora att galla.

10. Tillbehor

Till Ropox skoétbord Maxi 2 kan foljande produkter kdpas som tillbehor. Observera att vissa tillbehér maste
bestéllas tillsammans med produkten. Detta kommer att anges i beskrivningen.

Artikelnummer Beskrivning Bild
Madrass till skétbord 90 cm
50-50680 38 x 70 x 4 cm ’
Madrass till skdtbord 130 cm
Adapterram for skdtbord Maxi 2 “
i
50-50685 Avstand till vagg: 20 mm
{
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50-50682

Sidobekladnad, vitt kompakt laminat
82 x 105 cm. F6r montering pa golv/vagg

50-50683

Sidobekladnad, vitt kompakt laminat
61 x 105 cm. Fér montering pa golv/ivagg

50-50688

Sidoskydd fér Medi2/Maxi2 130 cm
82 x 24 cm. Monterad pa bankskiva

Ej for eftermontering

50-50699

Sidoskydd for Medi2/Maxi2 90 cm
82 x 24 cm. Monterad pa bankskiva

Ej for eftermontering

Bilden visar tvd monterade sidoskydd

50-14684

Blandare
Non-touch monoblock kran Iqua

50-50694

Blandare
med forlangningsbart duschhuvud

50-50702

Stege med 2 steg
Vit

TF 200.0127_sv
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50-50730 Extra handkontroll med spiralkabel

50-50697 Ropox Korgenhet utan handfat

50-50696 Ropox Korgenhet med handfat

11. Miljoskydd

Produkten &r inte avsedd att slangas som hushallsavfall. Korrekt demontering, sortering
och bortskaffande av komponenter maste goras av professionella avfallshanterare.

|
Artikel Rekommendation for bortskaffande
Lyftanordning/ram Stal
Blandare Stal
Skydd Plast
Mandverbox Elektronisk
Stalldon Elektronisk

12. Elektromagnetisk kompabilitet

12.1 Lampliga miljoer

Enheten &r lampad for anvandning i hemmet, p& daghem, pa dagverksamheter fér personer med fysiska
eller psykiska funktionshinder eller pa sjukhus, utom i narheten av aktiv HF-kirurgisk utrustning och i ett RF-
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skarmat rum for ett medicinskt elektriskt system for magnetisk resonanstomografi, dar intensiteten av
elektromagnetiska stérningar &r hog.

12.2 Intilliggande och staplad anvandning

Varning!

Anvandning av denna utrustning intill eller staplad med annan utrustning bor undvikas
eftersom det kan leda till felaktig funktion. Om sadan anvandning ar nédvandig, bor
denna utrustning och den andra utrustningen observeras for att verifiera att de fungerar
normalt.

12.3 Kablar
Kabelkomponent Léngd
Strémkabel 3,2m
Spiralkabel for handkontroll Cirka 5 m utdragen.

Varning!

Anvéndning av andra tillbehor, givare och kablar &n de som specificeras eller
tillhandahalls av tillverkaren kan leda till 6kad elektromagnetisk strélning eller minskad
elektromagnetisk immunitet fér denna utrustning och leda till felaktig funktion.

12.4 Barbar RF-utrustning

Varning!

Barbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och
externa antenner) far inte anvandas narmare an 30 cm frdn nagon del av enheten,

inklusive kablar som specificerats av tillverkaren. | annat fall kan utrustningens prestanda
férsdmras.

Se Allmanna forséljnings- och leveransvillkor pad www.ropox.com
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Ringstedgade 221
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www.ropox.dk

30



http://www.ropox.com/
mailto:info@ropox.dk
http://www.ropox.com/

